


SIMPLEFE’

All you need. No more. But no less.

SIMPLEE W+

(C2) NAVOD K POUZIT

SPECIFIKACE

Polozka Velikost Kénus Max. 16mm
promér

Small 20 .07 120 120 0.87 080 0.54 0.38
Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044

1Bmm  9mm  6mm  3mm

(H) HASZNALATI UTASITAS

JELLEMZOK

(S INSTRUKTIONER FOR ANVANDNING

SPECIFIKATIONER

(D) BRUKSANVISNING

SPESIFIKASJONER

Arficle  Méret Kipossdg Max. 16mm  13mm  9mm  6mm  3mm Artikel Storlek Konicitet Max ~ 16mm 13mm  9mm 6mm 3mm Del  Sterrelse Taper Moks. 16mm 13mm  9mm 6mm 3mm
Gtmérd iameter diameter

Small 20 .07 120 120 087 080 054 038 Smal 20 07 120 120 087 080 054 038 Smal 20 .07 120 120 0.87 080 0.54 0.38

Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044  Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044  Prmary 25 .07 120 120 097 082 061 044

Medium 35 .06 120 120 095 088 063 049  Medivm35 .06 120 120 095 088 063 049  Medum35 .06 120 120 095 0.88 063 049

large 45 .05 120 120 091 088 066 055 Llarge 45 .05 120 120 091 088 0.66 0.55 large 45 .05 120 120 091 088 066 055
Model ~ Méret Fordulatszam ~ Nyomaték  Hosszlsag Modell ~ Storlek Vartal Vridmoment  Léngd Modell Sterrelse  Hastighet Moment  Lengde

Irpm frpm} frpm)
Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31Imm  Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3Imm  Small 20 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm
Primary 25 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm Primary 25 350 3-4N.cm 21mm,25mm,31mm Primary 25 350 3-4N.em 21mm,25mm,31mm
Medium 35 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm Medium 35 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm Medium 35 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm
Large 45 350 3-4N.em  21mm,25mm,3Imm  Llarge 45 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,3Imm  Large 45 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm
Simplee W+ Tunnel reszeld Simplee W+ Tunnel-fil Simplee W+ Tunnel fil
Méret Kipossag  Fordulatszam (rpm) Hosszisdg  Storlek  Konicitet  Vartal (rpm) Lingd  Storlek  Starrelse  Hastighet (rpm) Lengde
15 02 300-350 2Imm, 25mm, 3Imm 15 02 300-350 21mm, 25mm, 3Imm 15 02 300-350 21mm, 25mm, 31mm
ALAPANYAG RAMATERIAL RAMATERIALE

AW+ rendszer( reszelok teljes vagasi terilete
nikkel-fitan etvézetbsl készil

Hela skarytan p& W-+-systemfilarna ér av en
nickel-fitanlegering

Hele skjaereomradet for W+ systemfilene er laget av
nikkel-fitan-legering

JELLEMZOK SPECIFIKATIONER SPESIFIKASJONER
Medium 35 .06 120 120 095 0.88 0.63 049 . 5iplee Wi Tunnel reszel « Simplee W+ Tunnel-fil o Simplee W+ Tunnel fil
lrge 45 05 120 120 091 088 066 055 éfm/ﬁi W+ Shaping reszels . ;Sm/p?\je W+ Shaping-flar . ;Sm/p?eze W+ Shaping fler
Model  Velikost Rychlost (rpm) Moment  Délka Small W+ 20/07  Small W+ 20/.07  Small W+ 20/.07
Small 20 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm Primary W+ 25/.07 Primary W+ 25/.07 Primary W+ 25/.07
Primary 25 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3lmm  Medium W+ 35/.06 Medium W+ 35/06  Medium W+ 35/.06
Mediom 35 350 34Nm  2Imm 25mm3lmm  laige W+ 15/05  loge Wr 15/05  Loge W 45/.05
Large 45 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3lmm  FUNKCIO FUNKTION FUNKSJON

Pilnik Simplee W+ Tunnel

Velikost ~ Kénus Rychlost (rpm) Délka
15 02 300-350 21mm, 25mm, 31mm
MATERIAL

Celd fezna plocha pilnikd systému W+ se vyrébi ze slitiny niklu s titanem

SPECIFIKACE
o Pilnik Simplee W+ Tunnel
15/02

+ Pilniky Simplee W+ Shaping

Small W 20/07
Pimary W= 25707
Medium W+ 35/.06
Large W+ 45/.05
FUNKCE

« Piniky Simplee W+ Tunnel se pouzivaiik vytvorent hladkého tunelu
bahem preparace pomoc mechanicky pohéngaho systému pilnikd
W+,

« Tuarovaci pilniky Simplee W+ Shaping se pouzivaii k ivarovéni a
&isténi kofenového kanalku pomoci mechanicky pohdnéného systému
pilniks W+

VAROVANI

* Pred osetfenim si ovéfte, Ze pacient nemd alergii na slifinu niklu @
fitanu ani na zadnou jinou latku pouzivanou pfi zékroku

* Néstroje jsou uréeny vyhradné k pouZitf pfi o3effovani zubniho
kofenového kandlku. Uzivatelé jsou povinni je pouzivat spravné a
piiméfené v |ékafském prostied:.

* Kvili pacientové bezpe&nosti behem endodontického ozetient
pouzivejte systém kofferdamu

* Vzechny nastroje systému Simplee W+ jsou urceny pouze na jedno
Eouin' Néstroj po jednom pouzii zlikvidujte, aby nedochézelo

e kiizové kontaminaci a aby byla zaruéena optimélnf funkénost

nastroje.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

* K pacienfové a vasi ochrané je nutné pouzivat bezpeénostni
ochranné pomucky (rukavice, bryle, kofferdam)

* Nastroje sméji byt pouzivany pouze po sterilizaci a v [ékaskych
podminkécl

* Vzechny ndstroje sysiému Simplee W+ jsou tepelné oseliené a oproti
nstrojim sysiému Simplee W isou pruzné. Je profo zcela normaln,
Ze se vam mohou jevit miré zahnuté. Na jejich tunkenost fo ale nemd
26dny v,

* Néstroje systému Simplee W+ doporu¢ujeme pouzivat stfidavym
pohybem dovritf aven

* Néstroje nepouzivejte vic nez jednou a sledute, zda nevykozuji
znamky opoffebent.

* Pilnik Simplee W+ Tunnel na tunelovou techniku a tvarovac pilnik
Simplee W+ Shaping pouziveje v odpovidaiicim pouzdru a sprévné

* Pred pouzifim pilniku Simplee W+ Tunnel pro tunelovou techniku je
nuiné provést sondaz ruénimi pilniky.

* Pravidelné odsfrafivjte neistoty, aby nedochazelo k problémom pii
zavadént

+ Kanélek tvarujte joko obvykle @ k zajitént hladksho vstupu do
kandlku pouzivejte EDTA. Po odstranéni necistot vzniklych pfi
tvarovani kofenového kandlku kandlek dostatecné vyplachnéte.

* Pokud bude pronikani do hlubsi ¢asi kanalku obtizné, preruste zakrok
a zkontrolujte morfologii kandlku, a zda na pilnicich nejsou zndmky
deformace, a poté zkonirolujte, zda je Usi kandlku dostatecné siroke,
abyste mohli nésledné pouzit tvarovact pilniky.

PRACOVNI KROKY

* Radiografické vysetreni pred zdk
Prohlédnéte si konfiguraci kandlkd véetng pocty, sitky, délky a
zakfiveni a zvolte nejvhodnéjsi systém pilnikd pro zo(vok

* Pristup
Zajisiéte si pfimy prisiup k Usti kandlku.

* Sondéi
Prozkoumeite kandlek ruénimi pinky a2 do velikosti 10's pouziim
EDTA

* Vytvoreni hladké cesty pilnikem Simplee W+ Tunnel na
tunelovou techniku
Vytvorte hladkou cestu a ovéfte, zda mdte po dostatecném
rozsifent Usif kandlku piistup do celé pracovni délky. Kandlek musi
byt pripraveny na nésledné pouzitt tvarovacich pilnikd, kieré tvofi
prechod mezi ruénimi a rotacnimi pilniky béhem zakroku

« Tvarovéni tvarovacim pilnikem Simplee W+ Shaping
No zaklodé vytvorené hladké cesty vytvarujte kandlek tvarovacim
pilnikem Simplee W+ Shaping za pousiti roztoku EDTA. Joko prvni
obvykle volite pilnik PRIMATY [25/07) a nésledné vybiréte optimalni
p\\m{ podle morfologie kandlku.

PODMINKY UCHOVAVANI VYROBKU

(1) Pfi prepravé a skladovéni s vyrobkem manipulujte zlehka o

neskladejte vyrobky na sebe, aby nedoslo k poskozeni obalovych

materidld

[2) Vyvarujte se skladovént pri vysokych teploféich, vysoké vinkost

o pfimém slunenim svéfle - virobky se maji skladovat pfi pokojové

teploté

NAKLADANi S ODPADEM

Po pouzili se fidie osvédcenymi postupy pro nésiroje na kofenové

kandlky. Ty musi byt ulozeny do pevné nadoby, kierd je uréena pro

sbér feznych nebo bondovacich nstroj (jako je napF. jehla ne@o

jednordzovy skalpel)

* A Simplee W+ Tunnel reszel6k a mechanikusan haitott W+
reszel6rendszerrel sima csatorna kialakitaséra haszndlhatéak
az elékészités soran.

* ASimplee W+ Shaping reszelsk a gyskércsatorna
mechanikusan hajioft W+ reszelérendszerrel f6rténs
formazaséra és fisziitasara hasznélhatéak

FIGYELMEZTETESEK

* Kériik, a kezelés eléit gyézédion meg arrl, hogy a péciens
nem allergids a nikkel-fitan dtvézetre és més orvosi reagensre

* Ezek a mUszerek kizarslag fogdszati gyokérkezelésre
szolgalnak, o felhasznalsknak orvosi kéryezetben helyes és
ésszerd modon kell eliarnivk

* Kérjik, hogy az endodontiai kezelés soran a betegek
biztonsaga érdekében haszndljon kofferdam-rendszert.

* Simplee W+ rendszer eldobhato részegységekbél all. A
keresziferizés elkerilése és az optimdlis teljesitmény elérésének
biztositasa érdekeében egyszeri haszndlat uian dobja kia
rendszer részegységeit

OVINTEZKEDESEK

* Apdciensek és 5Snmaga védelme érdekében védsfelszerelés
[kesziy(, szemiveg, gumicsizma) hasznélata szikséges

* Ezek az eszkozok csak sterilizalds utan, gydgyaszati
kérnyezetben hasznlhatok

+ A Simplee W+ rendszer mind hokezelt eszkszokbol all, és

nagyobb rugalmassagot mutat, mint a Simplee W rendszer. Ez

egy normalis jelenség, hogy egy kicsit meghailotinak tinhet, de

ez nem okoz semmilyen zavart a haszndlatban

A Simplee W+ rendszerhez ajdnlott a reciprokélé mozgés

Figyelien az egyszer haszndlatossdgra vals figyelmeztetésekre,

annak érdekében, hogy ezek az eszkozok idealis teljesitményt

nytitsanak, kériik, ne probalia meg azokat egynél tibbszor

hasznalni

Kériik, megfelelé esetben és megfeleld médon haszndlia o

Simplee W+ Tunnel reszelst és a Simplee W+ Shaping reszelét

A Simplee W+ Tunnel reszelé hasznalata elétt a kézi részelével

torténd felmérés szikséges

Rendszeresen tavolitsa el o tormeléket a bevezetési problemak

megelézése érdekében

Altalaban EDTA-val formézza a csatorndt, hogy

z6kkendmentesen bejusson a csatorndba, és kelléen éblitse

4t a gyokéresatorna formazésa sordn keletkezett tsrmelék

eliavolitasa utén

Ha olyan helyzetbe keril, hogy nehezen jut be a csatorna

mélyebb részébe, kériik, allion meg, és ellenérizze a csatorna

morfolégigiat, valamint azt, hogy nem mutatkoznak a reszelé

deformaci¢janak jelei, majd erdsitse meg, hogy a nyilés elég

szélesre tagult a formdzé reszelsk késébbi hasznslatahoz

MUTETI LEPESEK

* Preoperativ radiolégiai felmérés

Vizsgdlia meg a csatorna konfiguréciéjdt, majd erésitse meg a
mennyiségef, szélességet, hosszisagot, gorbiletet, és valassza
ki o legmegfelelsbb reszeldrendszert a kezeléshez
Hozzéférés

Készitsen tiszta hozzaférést a csatorna széjghoz.

Felmérés

Meérie fel a csatorndt a max. #10-es méretl kézi haszndlatd
reszel6vel, EDTA-oldattal

A sima palydt a Simplee W+ Tunnel reszeldvel lehet
létrehozni

Sima pélyat hozzon léire, és ellenérizze, hogy a teljes
munkahossz teljes egészében elérheté, mivtan a nyilas
megfeleld méretd, hogy j6l felkésziljon a formazé reszelsk
késsbbi hasznélaiara, mint dimenet a kézireszelék és a forgd
reszelsk kozott

Formazas Simplee W+ Shaping reszeldvel

Alétrehozoii sima pélya alapjan alakitsa ki a csatornat Simplee
W+ Shaping reszelével, EDTA-val. Alialaban vélassza a
PRIMATY reszelét (25./07), mint kezdeszkozt, és a csatorna
morfolégigjatl figgden lépjen tovabb a legoptimalisabb
reszelére.

ATERMEK TAROLASI KORULMENYEI

(1) Szallitgs és iérolas kozben évatosan fogjo meg és tegye le
a termékeket, ne rakja cket egymésra, nehogy megsériljenek o
csomagoléanyagok.

(2) Keriilie @ magas hémérsékleten, magas pératartalom
mellett és kozveilen napfényen t6rténé taroldst; a termékeket
szobahsmérsékleten kell tdrolni

HULLADEKKEZELES

Haszndlat utén az eszkézi a fogaszati gyokérkezelési

eszkézokre vonatkozo helyes gyakorlat kévelésével egy szilérd
icroléedénybe kell helyezni, amely a vagé- és a ragasziseszkozok
ssszegy(iiésére szolgdl (pl. 16 vagy eldobhaté szike)

* Simplee W+ Tunnel-filar anvéinds for att skapa sldta tunnlar
under prepareringen genom det mekaniski drivna systemet
for W-filor.

« Simplee W+ Shaping-filar &r avsedda for formning och
rengéring av rotkanalen med det mekaniskt drivna systemet
for Wi-filar

VARNINGAR

* Bekrafta fore behandlingen aft patienten inte &r dverkanslig mot
nickel-titanlegeringen och andra medicinska medel

* Instrumenten dr bara avsedda aft anvandas for behandling
av rotkanaler i tander. Anvéndama ska anvénda korrekia och
rimliga mefoder i medicinska omgivningsvillkor

* Anvand kofferdam for att skydda patienten vid endodontiska
behandlingar

* Simplee W+-systemet bestar av engéngsinsirument fér atf
eliminera korskontaminering och medge opfimala prestanda.
Kassera produkiema efter den férsta anvandningen

SAKERHETSATGARDER

* Skyddsutrustning (handskar, glasgon, kofferdam krévs for att
skydda dig sjalv och patienten

* Instrumenten fér bara anvéindas efter sterilisering. Anvand filarna

i medicinska omgivningar

Instrumenten i Simplee W+-systemet ér varmebehandlade och

&r bojligare én motsvarigheterna i Simplee W-systemet. Det

&rnormalt att de ser nagot béjda ut, men det paverkar infe

anvéndningen

Vi rekommenderar en oscillerande rorelse fér matchning av

Simplee W+-systemet

Ténk pé varningama fér engéngsbruk. Anvand instrumenten

endast en gang for basta prestanda

Anvéind Simplee W+ Tunnel-fllen och Simplee W+ Shaping-filen

ilampliga fall och pé rét s,

Sondering med handfilar ér eft nsdvandigt krav innan Simplee

W+ Tunnel-filen anvands.

Avlagsna skrap ofta fér att undvika inféringsproblem

Forma kanalen slét pa vanligt séit med EDTA och irrigera

tillrackligt efter borttagning av skrép frén rotkanalformningen!

Om du hamnar i en situation dér det ér svart att kommaini

kanalens djupa del: Pausa och kontrollera kanalens morfologi

och om det finns tecken pa att filarna deformerats. Bekrafta

sedan aft halrummet har vidgats tillrackligt for efterféljande

anvéndning av formningsfilar

ANVANDNINGSSTEG

* Preoperativ réntgenbedémning
Observera kanalens konfiguration och bekréfta dess volym,
bredd, lingd och kiskning. Valj sedan det lampligaste filsystemet
for behandingen

« Atkomst
Férbered en rok ingéing fl kanalhélrummet

* Sondering
Utforska kanalen upp il filstorlek 10 med EDTA

* Utjémna passagen med Simplee W+ Tunnel-fil
Skapa en slat passage och bekrafia ait hela arbetslangden kan
nds nar halrummet har expanderats val. Detia ar en férberedelse
for kommande anvéindning av formningsfilar som ér ett
évergangssteg mellan handfilar och roterande filar

* Formning med Simplee W+ Shaping-fil
Forma kanalen utifrén den skapade glidpassagen med Simplee
W+ Shaping-filen med hjélp av en EDTA-I5sning. Borja vanligen
med PRIMATY-filen (25./07) och byt till den fil som ér optimal
fér kanalens morfologi.

PRODUKTLAGRING

(1) Hanteras varsamt under fransport och lagring. Fér ef staplas
eftersom forpackningsmaterialet dé kan skadas.

2) Undvik lagring i hog temperatur, hég luftiukighet eller direkt
solljus. Produkierna ska lagras i rumsiemperatur.

AVFALLSBEHANDLING

Hantera instrument fér rotkanalsbehandling med etablerade
mefoder. Lagg instrumenten i stadiga behéllare avsedda
for skarande eller kemiskt avfall (exempelvis nélar och
engdngsskalpeller)

W 2 @ G| 2

* Simplee W+ Tunnel filer brukes for & fremstille en glatt tunnel
under preparering ved hielp av mekanisk drevet W+ filsystem

+ Simplee W+ Shaping filer brukes med formal & utforme og
rengjere rotkanalen ved hielp av mekanisk drevet W+ filsystem

ADVARSLER

+ Koniroller for behandlingen at pasienten ikke er allergisk overfor
nikkel-fitan-legering og andre medisinske reagenser.

* Disse insirumentene er kun beregnei pa & brukes il
tannbehandling av rotkanaler. Brukere mé falge korrekt og
fornufiig prosedyre i medisinske omgivelser.

* Bruk et kofferdamsystem for & sikre pasientens sikkerhet under
endodontisk behandling

* Simplee W+ systemet bestar kun av instrumenter fil
engangsbruk. Det skal kasseres etter en gangs bruk for & unnga
krysskontaminering og sikre optimal ytelse

FORSIKTIGHETSREGLER

* Det kreves sikkerhetsutstyr (hansker, briller, kofferdam) av hensyn
il pasientens og egen sikkerhet

Disse instrumentene kan kun brukes etter sterilisering. Bruk disse
filene i medisinske omgivelser

Simplee W+ systemets instrumenter er alle varmebehandlet og
har en mer fleksibel ytelsesevne enn Simplee W systemet. Det er
normalt af def kan synes & vaere litt boyd, men det medfarer ikke
uregelmessigheter under bruk

Resiprok bevegelse anbefales for & svare il Simplee W+
systemet,

Veer oppmerksom pé advarslene om engangsbruk; for & f&
optimal ytelse pa instrumentene mé du ikke prove @ bruke dem
mer enn én gang

Bruk Simplee W+ Tunnel filen og Simplee W+ Shaping filen fl
formél de er egnet for og pé korrekt mate

For Simplee W+ Tunnel filen brukes, er det nedvendig & utforske
med handfiler

Fiern hyppig resistoffer for & unngé problemer med innskruing
Utform kanalen pé vanlig mate med EDTA for & komme inn i
kanalen uten problemer og skyll filsirekkelig efter & ha fiemet
reststoffene som oppsto under utformingen av rotkanalen

Hvis du mater pé en situasjon hvor det er vanskelig & komme ned
i den dype delen av kanalen, mé du stoppe og kontrollere bade
kanalens morfologi og om det er tegn il deformasjon pa filene,
og deretter mé& du kontrollere at apningen er utvidet nok for
pafelgende bruk av utformingsfilene.

TRINN UNDER BRUK

« Radi F luering foi

A g fer op 4
Observer konfigurasjonen av kanalen; kontroller sa mengde,
bredde, lengde, kurvatur og velg mest passende filsystem for &
utfere en behandling

Tilgang
Preparer en rett tilgang til kanalapningen.

Utforsking
Utforsk kanalen med handfil inntil storrelse nr. 10 med EDTA

Glatt bane utfart med Simplee W+ Tunnel fil

Oppretten glatt bane og kontroller at hele arbeidslengden kan
nds fullstendig etter at dpningen er godt utvidet, slik at den er
godi preparert for pafelgende bruk av utformingsfiler som en
ypperlig overgang mellom bruk av handfiler og roterende filer.

Utforming med Simplee W+ Shaping fil

Utform kanalen med Simplee W+ Shaping filen ved hielp av

en EDTA-opplasning med uigangspunkt i den opprettede
glidebanen. Velg vanligvis PRIMATY-filen (25./07) som ferste fil
& starte med, og endre fil mest optimal fil i samsvar med kanalens
morfologi.

OPPBEVARINGSBETINGELSER

(1) Ta lett i produktet, og plasser det leit under fransport og
oppbevaring; det skal ikke stables for & forhindre skader p&
forpakningsmaterialene

(2) Unngé oppbevaring i hay temperatur, hey lufifukiighet og
direke sollys, og produkiene ber oppbevares ved romtemperatur.
AVFALLSBEHANDLING

Etter bruk mé du felge god praksis for dentalinstrumenter for
rotkanal, og de méa plasseres i en fast beholder som skal brukes fil
oppsamling av skjaerende instrumenter eller bondinginsirumenter
[f.eks. naler eller engangs-skalpeller)
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SIMPLEFE’

All you need. No more. But no less.

SIMPLEE W+

EIN) KAYTTOOHJE

JELLEMZOK

Tuoten
umero

Koko Kﬁpossé%‘Maks. Temm  1Bmm  9mm  6mm  3mm

alkaisija
Small 20 .07 120 120 0.87 0.80 0.54 0.38
Primary 25 .07 120 120 097 0.82 0.1 044

BRUGSANVISNING

SPECIFIKATIONER

Del  Starrelse Tils-  Maks.
pidsning diameter

16mm 13mm  9mm 6émm 3mm

(EE) KASUTUSJUHEND
TEHNILISED ANDMED

Ese  Suurus KoonusMoksimaaln 16mm 13mm ~ 9mm  6mm  3mm

e diameeter

(¥) LIETO3ANAS NORADTIUMI

SPECIFIKACIJAS
Vienums Izméri  Konis- Maksimalais 16mm 13mm ~ 9mm  émm  3mm
ums  diometrs

Small 20 .07 120 120 087 080 054 038

Small 20 .07 120 120 087 080 054 038

Small 20 .07 120 120 0.87 080 0.54 0.38

Primary 25 .07 120 120 097 082 0.1 044

Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044

Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044

Medium 35 .06 120 120 095 088 0.63 049

Medium 35 .06 120 120 095 088 063 049

Medium 35 .06 120 120 095 0.88 0.63 049

large 45 05 120 120 091 088 066 055

large 45 05 120 120 091 088 066 055

large 45 .05 120 120 091 088 066 055

Model Storrelse  Hastighed Moment  Lengde Mudel  Suurus Kiirus Pésrdemonent  Pikkus Modelis  |zméri Atrums  Griezes moments Garums

(o/min) (p/min) (apgr. min.)
Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31Imm  Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3Imm  Small 20 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm
Primary 25 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm Primary 25 350 3-4N.cm 21mm,25mm,31mm Primary 25 350 3-4N.em 21mm,25mm,31mm
Medium 35 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm Medium 35 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm Medium 35 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm
Large 45 350 3-4N.em  21mm,25mm,3Imm  Llarge 45 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,3Imm  Large 45 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm
Simplee W+ Tunnel-fil Simplee W+ Tunnel viilid Simplee W+ Tunnel vile
Storrelse Tilspidsning Hastighed (o/min) Lengde  Suurus Koonus  Kiirus (p/min) Pikkus  Izméri Koniskums Atrums (apgr./min) Garums
15 02 300-350 2Imm, 25mm, 3Imm 15 02 300-350 21mm, 25mm, 3Imm 15 02 300-350 21mm, 25mm, 31mm
RAMATERIALE TOORAINE NEAPSTRADATS MATERIALS

Hele slibefladen pa W+-systemfilene er fremstillet
af nikkel-fitaniumlegering

Terve siisteemi W+ viilide I5ikepind on valmistatud
niklijo titaani sulamist

Visa W+ sistémas vilu griesanas virsma ir izgatavota no
nikela un fitana sakauséjuma

SPECIFIKATIONER TEHNILISED ANDMED SPECIFIKACIJAS
Medium 35 .06 120 120 095 0.88 0.63 049 . 5iplee Wi Tunnel fil « Simplee W+ Tunnel villid o Simplee W+ Tunnel vile
lrge 45 05 120 120 091 088 066 055 ;\Sm/;?\i W Shaping-fle . ;Sm/p?\je W+ Shaping villid . ;Sm/p?eze W+ Shaping viles
Malli Koko  Nopeus (rpm) ~ Momentti  Pituus Small W+ 20/07  Small W+ 20/.07  Small W+ 20/.07
Small 20 350 3-4N.cm  2Imm,25mm,31mm Primary W+ 25/.07 Primary W+ 25/.07 Primary W+ 25/.07
Primary 25 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3lmm  Medium W+ 35/.06 Medium W+ 35/06  Medium W+ 35/.06
Mediom 35 350 34Nm  2Imm 25mm3lmm  laige W+ 15/05  loge Wr 15/05  Loge W 45/.05
Large 45 350 3-4N.cm  21mm,25mm,3Imm  FUNKTION OTSTARVE FUNKCUA

Simplee W+ Tunnel viila

Koko Kopossag  Nopeus (rpm) Pituus
15 02 300-350 21mm, 25mm, 31mm
RAAKA-AINE

W+-jdriestelman viilojen koko leikkaava alue on tehty
nikkelifitaaniseoksesta

TEKNISET TIEDOT

+ Simplee W+ Tunnel villa
15/02

+ Simplee Wi+ Shaping villat

Small W+
Primary W+
Medium W+
Large W+

20/.07
25/07
35/06
45/05

TOIMINTA

* Simplee W+ Tunnel viiloja kaytetéan tasaisen tunnelin
tekemiseen mekaanisesti toimivilla W+-viiloilla toteutetun
preparoinnin aikana

* Simplee W+ Shaping viiloja kayteigén mekaanisesti ioimivalla
W-villajarjestelmalla preparoidun juurikanavan muotoiluun ja
puhdistukseen

VAROITUKSET

* Varmista, effei potilas ole allerginen nikkelititaaniseokselle ja
muille kaytetyille aineille ennen hoitoa.

* Namd instrumentit on tarkoitettu kaytettavaksi vain
hammaslaaketieteellisiss juurikanavahoidoissa; kéytigjien
on noudatettava oikeaa ja kohtuullista toimintatapaa
lacketieteellisissa ymparistoissa

* Varmista potilasturvallisuus kayttémalls kofferdam-jarjestelmad
juurihoidon aikana

* Kaikki Simplee W+ jarjestelman insirumentit ovat kertokayttoisié,
jotta valtetéidin ristikontaminaatio ja taataan optimaalinen
toiminta. Havita ne kayion jalkeen.

VAROTOIMET

* Suojavarusteita [suojalasit, késineet, kofferdam) edellytetadn
potilaan ja honohean\oston suojaamiseksi

* Naiig instrumentieja saa kéyttéa vain steriloinnin jalkeen; kéyia
villoja laaketieteellisessa ymparistossd

* Kaikki Simplee W+ jéirjestelman instrumentit on [ampokasitelty,
ja ne ovat taipuisampia kuin Simplee W jarjestelman. Instrumentit
voivat néytad hieman taipuneilia, mika on normaalia eiké haittaa
kaytioa

. ‘Sme\ee W+ jarjestelman kaytossd suositellaan edestakaista
iikettd,

* Noudata kerfakaytiisyytia koskevia varoituksia. Jotta instrumentit
toimivat parhaalla mahdollisella tavalla, kaytd niitd vain kerran

* Kayta W+ Tunnel- ja Simplee W+ Shaping villaa oikein ja
kayiistarkoituksen mukaisesti

* Kanavaa on tutkittava kasiviilojen avulla ennen
Simplee W+ Tunnel -viilan kayttod

* Poista jaamat saannollisesti, jotta véltetadn asetusongelmat.

* Muotoile kanava normaalisti EDTA-liuoksen avulla, jotta
kanavaan padsy on helppoa, ja huuhtele riittavasti juurikanavan
muofoilusta syntyneiden jaémien poiston jdlkeen.

* Jos kanavan syvempiin osiin p&asy on hankalaa, keskeytd
eteneminen ja tarkista seka kanavan rakenne effd villojen
mahdollinen vaantyminen. Varmisia sitten, efia aukko on farpeeksi
laaja muotoiluvillojen kéytion.

KAYTON VAIHEET

* Preoperdtiivinen arviointi rd k ksell

Tarkkaile kanavan muotoa: varmista koko, leveys, pituus ja
kaarevuus ja valitse hoitoon sopivin villojarjestelma.
* Padsy
Preparoi suora paasy kanavan aukkoon
Tutkiminen
Tutki kanavaa enintéan koon 10 kasiviilan ja EDTA-liuoksen
avulla

Simplee W+ Tunnel viilalla tehty tasainen reitti

Luo fasainen reiti ja varmista, effd {oko tyskentelypituus voidaan

saavuttaa aukon laajentamisen jalkeen; tallé favalla valmistaudut

muotoiluviilojen kayttesn ja helpotat siirtymisté kasikayttaisisia
villoista py8riviin viiloihin

Muotoiﬁj Simplee W+ Shaping viilalla

Muotoile kanava luodun livkupolun mukaisesti

Simplee W+ Shaping viilalla EDTA-huuhtelussa. Valitse

aluksi tavalliseen tapaan PRIMATY-viila (25./07) ja vaihda
sopivimpaan villaan aina kanavan rakenteen mukaan

TUOTTEEN VARASTOINTIOLOSUHTEET

(1) Kasittele tuotteita varovasfi, ja foimi varoen niiden kuljetuksen

ja varastoinnin aikana. Alg aseta tuotteita padllekksin, jotta

pakkausmateriaalit eivét vaurioidu

(2) Valta varastointia korkeassa lampétilassa, korkeassa

kosteudessa ja suorassa auringonvalossa; fuotieita fulee varasioida

huoneenlémpstilassa.
JATTEIDEN KASITTELY

Noudata kayton jalkeen hammaslasketieteellisia

uurikanavainsirumentteja koskevia hyvia kéytantsja ja laita ne

Lumeoanreravw\\e\o sidostusinstrumenteille (esim. neuloille tai

kertakayttoskalpelleille] tarkoitettuun sailiosn

* Simplee W+ Tunnel-file bruges il ot skabe en glat tunnel under
klargering of det mekaniske drevne W-+-filsystem

* Simplee W+ Shaping-file bruges il at forme og rense
rodkanalen med det mekanisk drevne W-+-filsystem

ADVARSLER

* Bekraeft, af patienten ikke har allergi over for nikkel-
fitaniumlegeringen og/eller andre medicinske reagenser inden
behandlingen

* Disse instrumenter er udelukkende beregnet il at blive anvendt
til rodkanalbehandling of tender. Brugeme skal falge den mest
korrekie og palidelige metode i det medicinske regi

* Man bedes anvende et kofferdamsystem iil at sikre patientens
sikkerhed, nr der udferes en endodontisk behandling

* Simplee W+-systemet bestar udelukkende of
engangsinsirumenter. For af undgé krydskontaminering og sikre
optimal ydeevne bedes man kassere dem efter brug

SIKKERHEDSREGLER

* Sikkerhedsudstyr (handsker, briller, kofferdam| er pakraevet fil
beskyttelse of patienter og selvbeskyttelse

* Disse instrumenter ma kun anvendes efter sterilisering
Filene mé kun anvendes i medicinske omgivelser.

* Simplee W-+-systemet bestér udelukkende of varmebehandlede
instrumenter og er mere fleksibel under brug end Simplee
W-systemet. Dette er helt normalt, og den kan se en smule bojet
ud, men forstyrrer péd ingen méde brugen

* Den reciprokerende bevaegelse anbefales for at maiche
Simplee W+-systemet

* Veer opmaerksom pé meddelelser om engangsbrug for at opné

opfimal ydeevne med disse instrumenter. De m ikke anvendes
mere end én gang

Simplee W+ Tunnel-filen og Simplee W+ Shaping-filen skol
anvendes i egnede situationer og pd korrekie made.

Inden brug of Simplee W+ Tunnel-filen er def nedvendigt at
praeparere omréde med handfiler

Fiern debris hyppigt for at forhindre problemer med iskruningen
Form kanalen pa normal vis med EDTA-oplasning for af sikre glat
indforing i kanalen, og skyl ilsiraekkeligt efter fiemelse af et
debris, der opstar under formning of rodkanalen.

Hvis man steder pa en situation, hvor det er svaert at né ind

i dybere dele af kanalen, bedes man sioppe og kontrollere
kanalens struktur, og om der er tegn pa deformering of filene,
og derefter bekraefte, at dbningen er udvidet filsiraskkeligt fil of
rumme de efterfelgende formningsfile

BETJENINGSTRIN

p
Undersag kanalens konfiguration, og bekreeft maengden,
bredden, laengden, kurven og vaelg det bedst egnede filsystem
il ot udfare behandlingen

* Adgang

Klarger adgangen ilige line fil kanalens abning

Udforskning

Udforsk kanalen med en handfil i op fil sterrelse #10 handfil med

EDTA-oplasning

Udglat banen som blev skabet med

Simplee W+ Tunnel-filen

Skab en glatbane, og bekraeft, at hele arbejdslaengden er

tilgeengelig, efter ai dbningen er blevet filsiraekkeligi vdvidet

Dette er for at gere dbningen Klar til brug of de efterfelgende

formningsfile og trin, der indebaerer brug of bade handfile og

rofationsfile.

Formning med Simplee W+ Shaping-fil

Ved hjzelp of den skabte glidebane, formes kanalen nu med en

Simplee W+ Shaping-fil under brug of EDTA-oplesning. Normalt

vaelges PRIMATY-filen (25./07) som den indledende fil il at

begynde med, og derefter veelges den mest optimale fil, der
passer fil kanalens udformning

OPBEVARINGSFORHOLD FOR PRODUKTET

(1) Tag forsigtigt fast, og handiér det forsigtigt under fransport og
opbevaring. Det mé ikke stables med henblik pé af undgd skader
pé& emballagematerialet.

2) Undgé opbevaring ved haje temperaturer, hej lufifuglighed og
direkie sollys, og opbevar produkierne ved siuetemperatur.

AFFALDSBEHANDLING
Efter brug skal du folge den alment godkendre praksis for
rodkanalinsirumenter og anbringe dem i en massiv beholder, der
skal anvendes il indsamling of skeere- og bondinginstrumenter
[feks. néle eller engongsskalpeller]

* Simplee W+ Tunnel viile kasutatakse hamba mehhaanilise
villisisteemiga W+ juurekanaliraviks ettevalmistamisel shilase
tunneli loomiseks

« Simplee W+ Shaping ville kasutatakse juurekanali mehhaanilise
villisisteemiga W+ vormimiseks ja puhastamiseks.

HOIATUSED

* Palun veenduge enne ravi alustamist, ef paisient ei ole nikli

ja titaani sulami ega teiste meditsiiniliste reaktiivide suhtes
allergiline

Need vahendid on moeldud ainult juurekanaliravis kasutamiseks
kasutajo peab vahendeid kasutama meditsiinikeskkonnas ning
sigel ja maistlikul viisi

Palun kasutage endodontia kéigus patsiendi ohutuse fagamiseks
kummist silievall

Susteemi Simplee W+ instrumendid on thekordselt kasutatavad,
seega valtige hoolikali ristsaastumist ja visake vahendid
optimaalse t6skindluse tagamiseks iga kord parast kasutamist
ara

ETTEVAATUSABINOUD

* Patsiendi ja hambaarsti turvalisuse tagamiseks tuleb kasutada
ohutusvahendeid (kindad, kaitseprillid, kummist siljekaitse)
Vahendid tuleb enne kasutamist steriliseerida. Palun kasutage
viile meditsiinikeskkonnas.

Koik sisteemi Simplee W+ vahendid on kuumtéédeldud ning
sisteemi W vahenditest paindlikuma kasutusega, seefditu on ka
tavaline, et need véivad veidi kumerad vilja ndha. See ei takista
vahendite kasutamist

Siisteemi Simplee W+ kasutamisel on soovituslik kasutada
edasi-tagasi liigutusi

Vahendite parima t6ekindluse tagamiseks jérgige palun
ringlusest eemaldamise noudeid. Arge kasutage ihte vahendit
mitu korda

Palun kasutage Simplee W+ Tunnel viili ja Simplee W+ Shaping
viili ettendhtud otstarbel ning Gigesti

Enne Simplee W+ Tunnel viili kasutamist tuleb juurekanalit
kasiviliga kontrollida

Eemaldage vill sisestamisel probleemide valiimiseks regulaarselt
mustus.

Vormige juurekanalit sujuva sissepédsu tagamiseks EDTAga

ning loputage pérast juurekanali vormimisest tekkinud mustuse
eemaldamist piisavalt

Kui juurekanali sigavamasse ossa on raske padseda, katkestage
operatsioon, kontrollige juurekanali morfoloogiat ning
veenduge, et viilid ei ole deformeerunud. Seejarel veenduge, et
ava on vormimisviilide kasutamiseks piisavalt laiendatud

KASUTAMINE

« Protseduurieelne radioloogiline hindamine

Jalgige juurekanali konfiguratsiooni, kontrollige kogust, laiust,
pikkust jo kumerust ning valige ravimiseks koige sobivam
viilisiisteem

Juurdepdds

Valmistage ette otsene juurdepdds kanaliavale

Uurimine

Uurige juurekanalit EDTA vedelikuga kuni suuruses

#10 kasivilliga

Looge Simplee W+ Tunneliviiliga iihtlane likumistee.
Looge ihilane likumistee ning veenduge parast avause
laiendamist, ef t66ala on terves pikkuses taielikuli
juurdepadsetav. See on vajalik vormimisvillide kasutamiseks,
mis on suurepdrane vaheetopp kasiviilide ja poérlevate vilide
kasutamise vahel

Simplee W+ Shaping viilidega vormimine.

Vormige juurekanalitloodud likumisteest [ahtuvalt EDTA vedeliku
abil Simplee W+ vormimisvillidega. Tavaliselt uleks alustamiseks
valida viil PRIMATY (25./07) ning asendada see seejarel
juurekanali morfoloogiast lahtuvalt kéige optimaalsema viiliga

TOOTE SAILITAMISTINGIMUSED

(1) Vatke see ornali valja jo késitsege seda iransportimise
jaladustamise ajal 6mali, drge vimastage, et valtida
pokkematerjolide kahjusiamist.

(2) Valtige korgel temperatuuril, kdrge niiskuse ja otsese
paikesevalguse kaes hoiusiamist; tooteid iuleks hoida
toatemperatvuril

JAATMEKAITLUS

Pérast kasutamist jérgige hamba juurekanali instrumentide head
tava ja asetage need kindlasse anumasse, mida kasutatakse
loike- vai sidumisinstrumentide (nf ndela vai thekordse skalpelli)
kogumiseks

) H @ GiD

* Simplee W+ Tunnel viles izmanto, lai izveidotu gludu tuneli,
veicot sagatavosanu ar mehaniski darbinamu W+ vilu sistgmu.

* Simplee W+ Shaping viles izmanto, lai veidotu formu un izfiritu
sakpu kanalu, izmantojot mehaniski darbinamu W+ vilu sistému

BRIDINAJUMI

* Pirms arste3anas parlieciniefies, vai pacientam nav alergijas
pref nikela un fitdna sakausgjumu vai citiem mediciniskiem
reagentiem

« Sos instrumentus ir paredzéts izmantot fikai zobu saknu kanalu
arstesanai, un lietotGjiem ir jGievéro pareizi un sapratigi
panémieni mediciniska vide

* Endodontiskas arstesanas laika gadajiet par pacientu drosibu,
izmantojot gumijas aizsarga sistemu.

* Visi Simplee W+ sistemas instrumenti ir paredzafi vienreizéjai
lieto3anai — lai novérstu savstarpéju piesarnojumu un
nodrosinatu optimalu veikispéju, izmefiet insirumentus péc vienas
lietosanas reizes

PIESARDZIBAS PASAKUMI

* Pacientu un lietotaja aizsardzibai ir jgizmanio drosibas

aprikojums [cimdi, brilles, gumijas aizsargs)

Sos instrumentus drikst izmantot tikai péc sterilizacijos;

izmantojiet §is viles tikai mediciniska vide

Visi Simplee W+ sistémas instrumenti ir apstradati ar karstumu

un elasfigaki neka Simplee W sistémas instrumenti; ir normali, ja

instrumenti izskatds nedaudz saliekti, bet tas netraucés liefosanu

Lai salagotu ar Simplee W+ sistému, ir ieteicams veikt

alterngjosas kustibas.

Skatiet bridingjumus par vienreizgju liefosanu — lai nodrosinatu

30 instrumentu idedlu veikisp&ju, neméginiet tos izmantot vairak

par vienu reizi

Simplee W+ Tunnel vili un Simplee W+ Shaping vili liefojiet

piemérofa un pareiza veida

Pirms Simplee W+ Tunnel viles liefosanas i nepieciesams veikt

izpéfi ar rokas vilem

Lai novérstu ar ievietosanu saisfitas probleémas, periodiski

iznemiet gruzus

Veidojiet kanala formu parasta veida, izmantojot EDTA

vienmérigai iek|u3anai kanala, un ropigi skalojiet kanalu pec

tam, kad ir iznemti saknes kanala formas veidosanas laika raditie

gruzi

* Jaieklusana kanala dzilakaja dala sagada gratibas, apturiet
darbibu un parbaudiet kanala morfologiju un vilu deformacijas
pazimes, un p&c fam parlieciniefies, vai atvere ir pietiekami
plata, lai varatu turpinat darbu ar formas veidosanas vilem

DARBIBAS
* Pirmsoperdcijas radiografiskais novértgjums
Skatiet kanala konfiguraciju, pec tam apsfipriniet skaitu, platumu,
garumy, liekumu un izvélieties Grsté3anai piemérotako vilu
sistemu
Piekluve
Sagatavoijiet aisnu piek|uvi kanala atverel
* Izpéte

Izpatiet kanalu, izmantojot EDTA rokas vili, kuras izmérs

neparsniedz 10. izméru.
* Ar Simplee W+ Tunnel vili izveidota vienmériga eja
Izveidojief vienmérigu eju un parlieciniefies, vai péc
afveres piefiekamas izplesanas viss darba garums ir pilniba
sasniedzams; tadéjadi darba vieta bis teicami sagatavota
darbam ar formas veidosanas vilem, kas ir lielisks starpposms
starp rokas vilu un rofacijos vilu liefosanu.
Formas veido3ana ar Simplee W+ Shaping vili
Pamatojoties uz izveidoto eju, veidojiet kanala formu, izmaniojot
Simplee W+ Shaping vili un EDTA. Parasti ka sakotnéji vili
ieteicams izvéleties PRIMATY vili (25./07) un mainit uz
optimalako vili atbilstosi kanala morfologijai

1ZSTRADAJUMA UZGLABASANAS APSTAKLI

(1) Lai novérstu iepakojuma materialu bojajumus, ransporigsanas
un vzglabasanas laika fo uzmanigi panemiet un parvietojiet,
nenovietojiet fos citu uz cita.

(2] Izvairiefies no uzglabasanas augsia femperaftrg, liela
mitruma un fieos saules staros, un izstradajumi jduzglaba istabas
temperaitra.

ATKRITUMU APSTRADE

Pec lietosanas jievéro zobu saknu kandla instrumentu lietosanas
laba prakse, un fie jaievieto cietd trauka, kas izmantojams griesanas
vai limésanas instrumentu pieméram, adata vai vienreizlietojoms
skalpelis) savaksanai
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SIMPLEFE’

All you need. No more. But no less.

SIMPLEE W+

(S NAVODILA ZA UPORABO
SPECIFIKACUE

Artikel ~ Velikost Konica Maks. 16mm  13mm  9mm  6mm  3mm
premer
Small 20 .07 120 120 0.87 0.80 0.54 0.38
Primary 25 .07 120 120 097 0.82 0.1 044
Medium 35 .06 120 120 095 0.88 0.63 0.49
large 45 .05 120 120 091 088 066 055
Model  Velikost Hitrost Navor Dolzina
{rpm]
Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm
Primary 25 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm
Medium 35 350 3-4N.em  21mm,25mm,3Imm
Large 45 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm

Pila Simplee W+ Tunnel

Velikost  Konica Hitrost (rpm) Dolzina
15 02 300-350 21mm, 25mm, 31mm
SUROVINE

Celotno rezalno obmogje pile sistema W+ je izdelano iz Zlitine
niklja in fitana.

SPECIFIKACLE
+ Pilo Simplee W+ Tunnel
15/02

+ Pile Simplee W+ Shaping

Small W+ 20/.07
Primary W+ 25/07
Medium W+ 35/.06
Torge W+ 15/05
DELOVANJE

* Pile Simplee W+ Tunnel se uporabliojo za ustvarjanje gladkega
tunela med pripravo z mehansko gnanim sistemom pil W-+.

« Pile Simplee W+ Shaping se uporabliaio pri oblkovanju in
¢iséenju koreninskega kanala z mehansko gnanim sistemom pil W+

OPOZORILA

* Pred zdravljenjem se prepricaite, da pacient nima alergije na
Zitino niklja in fitana ter na druge medicinske reagente

* Tiinstrumenti so namenjeni samo za uporabo pri zdravljenju
zobnih koreninskih kanalov, uporabniki pa morajo v medicinskem
okolju ravnati pravilno in razumno.

* Pri endodontskem zdravljenju uporabljaite sistem koferdama, da
zagotovite varnost pacientov.

* Sistem Simplee W+ so instrumenti za enkratno uporabo, zato
jih po enkratni uporabi zavrzite, da bi se izognili navzkrizni
kontaminaciji in zagotovili optimalno delovanje.

PREVIDNOSTNI UKREPI

* Varovalna oprema (rokavice, ocala, koferdam) je potrebna za
zaséito pacieniov in za lasino zas¢ito.

* Tiinstrumenti se lahko uporabliajo le po sterilizaciji, zato jih

uporabliajte v medicinskem okolju.

Sistem Simplee W+ so vsi toplotno obdelani instrumenti in imajo

vecjo proznost kot sistem Simplee W. Normalen pojav je, da se

instrumenti rahlo upognejo, vendar to ne bo motilo uporabe.

Priporoceno e reciprocno gibanie, ki se ujema s sistemom

Simplee W+

Bodite pozomi na opozorila glede enkraine uporabe. Da bi

dosegliidealno delovanje teh instrumentov, jih ne poskusajte

uporabifi ve¢ kot enkrat.

Pilo Simplee W+ Tunnelin pilo Simplee W+ Shaping uporabite

pri ustreznem primeru in na pravilen nagin

Pred uporabo pile Simplee W+ Tunnel je treba roéno pregledati

pile

Pogosto odstranite ostanke, da ne bo tezav pri vstavljanju

Obicajno kanal oblikujemo z EDTA za nemoten vsiop v kanal in

ga po odstranitvi ostankoy, nastalih pri ablikovanju koreninskega

kanala, zadosino izperemo

« Ce naletite na situacijo, ko je tezko vstopiti v globlji del kanala,
se uslavite in preverite morfologijo kanala ter ali obstajajo
znaki deformacije pil, nato pa preverite, ali je odprtina dovolj
razsirjena za nadaljnjo uporabo oblikovalnih pil

ELOVNI KORAKI
Predoperativna radiografska ocena
Opazujte konfiguracijo kanala, nato potrdite kolicino, 3irino,
dolzino, ukriviienost in izberite najprimeme;si sistem pil za
zdravljenje
Dostop
Pripravite raven dostop do ustja kanala
Pregledovanije
Preglejte kanal z rocno pilo do velikosti #10 z EDTA.
Zgladite pot, ki ste jo ustvarili s pilo Simplee W+ Tunnel.
Ustvarite gladko pot in potrdite, da je mogoce doseci celotno
delovno dolzino, ko je usfie dobro razsirieno, da bo pot dobro
pripravliena za poznejso uporabo oblikovalnih pil med uporabo
tocnih n rotocijskih pil
Oblikovanie s pilo Simplee W+ Shaping
Na podlagi ustvarjene drsne poti oblikujte kanal z oblikovalno
pilo Simplee W+ s pomogjo EDTA. Obicajno izberete pilo
PRIMATY (25./07] kot pilo za zacetek in potem pilo zamenjate
za optimalno pilo glede na morfologijo kanala
POGOJI ZA SHRANJEVANJE IZDELKA
(1) Med transportom in skladiscenjem izdelke prijemaite in
odlagajte previdno, ne zlagaite jih na kup, da ne poskodujete
embalaznih materialov.
(2) Izogibaite se skladiscenju pri visoki temperaturi, visoki vlaznosti
in na neposredni sonéni sveilobi, izdelke je treba hraniti pri sobni
temperaturi
RAVNANJE Z ODPADKI
Po uporabi upostevajte dobro prakso za zobozdravstvene
instrumente za koreninske kanale, ki jih je treba odlozifi v &vrst
vsebnik, ki se uporablia za zbiranje instrumentov za rezanje ali
leplienje (kot je igla 0{\ skalpel za enkratno uporabo)

-]

(L) NAUDOJIMO INSTRUKCIIOS

SPECIFIKACIJOS

Symbol identification/Bedeutung der Symbole/ Signification des symboles/ Identificazione dei
bol : bolumok tésa/ Symbol betvdel Svmk
Y

imboli/ Pouzité
Iid .

Y Yy
Lolid

n

och / ifikasjon/ Sy merkitykset/

ifikation/ Simboli Simbol iden’tifikaciiu/2)prede|i|evsimbo|ov/ Simboliy reikimés

Manufacturer/ Hersteller/ Fabricant/ Fabbricante/ Vyrobce/ Gyartéd/ Tillverkare/ Produsent/ Valmistaja/
Fabrikant/ Tootja/ Razotajs/ Proizvajalec/ Gamintojas

Authorized representative in the European Union/ Autorisierte Veriretung in der Europaischen Union/ Représentant
autorisé dans |'Union européenne/ Rappresentante autorizzato per I'Unione Europea,/ Zplnomocnény zéstupce v

EC |REP| Evropské unii/ Meghatalmazoit képviselé az Eurépai Unidban/ Behsrig EU-representant/ Autorisert representant

i EU/ Valtuutetiv edustaja Euroopan unionissa/ Autoriseret repraesentant i Den Europaeiske Union/ Tunnustaiud
Euvroopa esindaja Pilnvarotais Eiropas/ Savienibas parstavis Pooblaseeni zastopnik v Evropski uniji/ |galiotasis
atstovas Europos Sqjungoje

Sterilized using irradiation/ Durch Bestrahlung sterilisiert/ Stérilisé par irradiation/ Sterilizzato mediante
irradiazione/ Sterilizovéno ozafenim/ Besugarzassal sterilizalva/ Steriliserad med strélning/ Sterilisert med
straling/ Steriloitu sateilyttamalla/ Steriliseret med stréling/ Kiiritusega steriliseeritud/ Sterilizats, izmantojot
apstarosanu/ Sterilizirano z obsevanjem/ Sterilizuota $vitinant

Dalis  Dydis Kigis Maks. 16mm 13mm 9mm 6émm 3mm
skersmuo
Small 20 .07 120 120 087 080 054 038
Primary 25 .07 120 120 097 082 061 044
Medium 35 .06 120 120 095 088 0.63 049
large 45 .05 120 120 091 088 066 0.5
Modelis  Dydis Greitis Sukimo ligis
(aps./min) momentas
Small 20 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm
STERILE[ R |

Primary 25 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm
Medium 35 350 3-4N.cm  21mm,25mm,31mm
Large 45 350 3-4N.em  21mm,25mm,31mm

Simplee W+ Tunnel dildé

Dydis Kagis Greitis (aps./min) llgis
15 02 300-350 2Imm, 25mm, 3Imm
ZALIAVA

Visa W+ sistemos dildziy pjaunamoji sritis pagaminta i§ nikelio ir
titano lydinio.

SPECIFIKACLIOS
o, Simplee W Tunnel” dilde

Medical device/ Medizinproduki/ Dispositif médical/ Dispositive medico/ Zdravotnicky prostiedek/
Orvostechnikai eszkéz/ Medicinteknisk produki/ Medisinsk utstyr/ Laakinnallinen laite/ Medicinsk udstyr/
Meditsiiniseade,/ Mediciniska ierice,/ Medicinski pripomocek,/ Medicinos priemoné

Consultinstructions for use/ Gebrauchsanweisung beachten/ Consulter le mode d'emploi/ Consuliare le istruzioni
perl'uso/ Ctéte navod k pouziti/ Kévesse a haszndlati utasitst/ Se bruksanvisningen/ Katso kéyttdohje/ Se
brugsanvisning/ Lugege kasutusjuhendit/ Skatiet lietosanas instrukcijas/ Glejte navodila za uporabo/

Zr. naudojimo instrukeijas

Batch code/ Chargennummer/ Référence du lot/ Codice di lotto/ Kéd 3arze/ Gyartési tételszam/ Satskod/
Produktkode/ Eréikoodi/ Baichkode/ Partii kood/ Partijas kods/ Koda serije/ Partijos kodas

15/02
* «Simplee W+ Shaping” dildes Partijos kodas/ Herstellungsdatum/ Date de fabrication/ Data di fabbricazione/ Datum vyroby/ Gyartdsi
Small W+ 20/.07 datum/ Tillverkningsdatum/ Produksjonsdato/ Valmistuspaiva/ Fremstillingsdato/ Tootmise kuupéev/ Razosanas
Primory W 2507 datums/ Datum izdelave/ Pagaminimo data
Medium We 35/00 Use-by date/ Verwendbar bis/ Date limite d'uflisation// Utiizzare entro/ Pouzit do data/ Felhasznalhatéség
Large W+ 45/.05 datuma/ Sista férbrukningsdag/ Brukes innen/ Viimeinen kéyttopaiva/ Sidste anvendelsesdato/ Parim enne
FUNKCUA kuupgev/ Izlietot lidz deriguma termina beigam/ Rok uporabnosti/ Naudoti iki (data)

+,Simplee W+ Tunnel” dildes naudojamos glofniom
tunelivi suformuoti, preparuojant su mechaniskai varoma
W+ dildymo sistema

+ ,Simplee W+ Shaping’ dildés naudojamos, siekiant
suformuoti ir isvalyti 3aknies kanalg su mechaniskai varoma
W+ dildymo sisiema

|SPEJIMAI

+ Pries gydydamisitikinkite, kad pacientas néra alergiskas nikelio
ir titano lydinivi ar kitam medicininiam reagentui

* Sie instrumentai yra skirti naudoti ik gydant danties 3aknies
kanalg; naudotojos turi dirbti mediciningje aplinkoje teisingais ir
pagristais budais

* Kad uztikrinfuméte paciento saugumg, taikydami endodontinj
gydymq naudokite guming uzivaros sistemq

* Siekiant isvengti kryzmines tarSos ir uztikrinti optimalias
eksploatacines savybes, visi , Simplee W+ sistemos instrumentai
yra vienkartiniai. Po vieno naudojimo juos ismeskite.

ATSARGUMO PRIEMONES

* Pacientui apsaugoliir apsisaugoli paciam reikalingos apsaugos

priemonés (pirsfinés, akiniai, guminé uzivara)

Sivos instrumentus galima naudot tik sterilizuotus. Naudokite sias

dildes medicininéje aplinkoje

Visi , Simplee W+" sistemos instrumentai yra termiskai apdoroti

ir pasizymi didesniu lankstumu nei , Simplee W* sistema. Tai,

kad ie gali pasirodyti siek tiek sulinke, yra normalu ir naudojant

sunkumy nesukelia.

Dirbti su , Simplee W+" sistema rekomenduojama judesiais

pirmyn-atgal

Atkreipkite démesj j jspéjimus dél vienkartinio naudojimo. Kad

3ie instrumentai idealiai vykdyty savo funkeijg, nebandykite jy

naudoti daugiau kaip vienq kartq.

Simplee W+ Tunnel” dildg ir , Simplee W+ Shaping” dilde

naudokite tinkamu atveju ir teisingu budu.

Prie3 naudojant , Simplee W+ Tunnel" dilde bitinai reikia istirti

situaciiq rankine dilde

Daznai 3alinkite nesvarumus, kad nekilty jsriegimo problemy

|prastai suformuokite kanalq su EDTA, kad jis bty glotnus, ir,

pasaling nesvarumus, atsiradusius formuojant saknies kanalq, jj

gerai isskalaukite

* Jei susidurtuméte su tokia situacija, kad baty sunku pasiekti
gilesnes kanalo dalis, toliau nebedirbkite ir patikrinkite ir kanalo
morfologijq, ir ar néra dildés deformavimosi pozymiy, o tada
jsitikinkite, ar anga yra pakankamai plati, kad bty galima
naudoti formavimo dildes

NAUDOJIMO VEIKSMAI
* Prie3operacinis rentgenografinis jvertinimas.
Apziurekite kanalo konfigiraciiq, tada nustatykite skaiciy, plof,
ilgj, i3linkimq ir parinkite gydymui labiausiai tinkamq dildziy
sistemq
Prieiga
Parvoskite fiesiq prieigq prie kanalo angos.
IStyrimas
Istirkite kanalq iki #10 dydzio rankine dilde su EDTA.
Glotnaus kelio padarymas su ,Simplee W+ Tunnel” dilde.
Padarykite glotny kelig ir jsitikinkite, kad, gerai isplétus angq,
boty galima visiskai pasiekfi visq darbinj ilgj, kad butumete gerai
pasiruose velesniam formavimo dildziy naudojimui, taip puikiai
derindami rankiniy dildziy ir sukamyjy dildziy naudojimg.
* Formavimas su ,Simplee W+ Shaping” dilde
Sukurto glotnaus kelio pagrindu suformuokite kanalq , Simplee
W+* formavimo dilde, naudodami EDTA tirpalq. Paprastai
kaip pirmgq dilde pradziai rinkites PRIMATY dilde (25./07),
pakeisdami jq j geriausiai tinkan¢iq dilde pagal kanalo
morfologijq.

GAMINIO LAIKYMO SALYGOS

(1) Imkite nespausdami ir nesuspauskite transportuodami ir
sandélivodami, nedekite vieng ant kito, kad nepazeistumete
pakuotes

(2) Stenkites nelaikyti auksioje temperaiiroje, dideliame dregnyje
ir fiesioginéje saulés sviesoje; gaminys furi boti laikomas kambario
temperatiroje.

ATLIEKY TVARKYMAS

Po naudojimo, vadovavjantis gerqja odontologiniy saknies kanalo
instrumenty prakiika, juos reikia sudéti j kietq talpyklg, naudojamg
pjovimo ir sujungimo instrumentams (pvz., adatoms arba
vienkartiniams skalpeliams)

Do not re-use/ Nicht wiederverwenden/ Usage unique/ Non rivtilizzare/ Nepouzivat opéiovng/
Ne haszndlia fel Gjra/ Far ] ateranvandas,/ Skal ikke brukes om igjen/ Kertakdytidinen,/ Ma ikke genanvendes/
Mitte taaskasutada,/ Neizmantot atkartoti/ Ni za ponovno uporabo/ Nenaudoti pakartotinai

Warning/ Warnhinweis/ Avertissement/ Avvertenza/ Varovani/ Figyelem/ Varning/ Advarsel/ Varoitus/
Advarsel/ Hoiatus/ Bridinajums/ Opozorilo/ |spejimas

Nickel-fitanium alloy material identification/ Materialidentifikation Nickel-Titan-Legierung/ Identification du
matériau & base d'alliage nickel-ilane/ Identificazione della lega di nichel-titanio/ Oznageni materidlu slitiny
niklu a fitanu/ Nikkel-titén dtvézet anyagazonositasa/ Ideniifikation fér nickel-titanlegering/ Nikkel-titan-legering,
materialidentifikasion/ Nikkeli-fitaaniseoksen materiaalitunniste/ Identifikation for nikkeltitan-legeringsmateriale/
Nikli-fitaani sulami materjali identifiiseerimine/ Nike|a-fitana sakauséjuma materiala identifikacija/ Opredelitev
materiala - zlitina niklja in fitana/ Nikelio ir fitano lydinio medziagos indentifikacija

Do not use if package is damaged and consult instructions for use/ Bei beschadigter Verpackung nicht verwenden
und die Gebrauchsanweisung beachten/ Ne pas utiliser sil'emballage est endommagé et consulter le mode
d'emploi/ Non utilizzare se la confezione & danneggiata e consultare le istruzioni per I'uso/ Nepouzivejte,
jestlize je baleni poskozeno a &téte ndvod k pouziti/ Ne haszndlja, ha a csomagolds sérilt, és kévesse a
hasznalati utasitdst/ Las bruksanvisningen. Far ej anvandas om férpackningen har skadats/ Skal ikke brukes ved
skader pa emballasjen, og se bruksanvisningen/ Kaytto kielletty, jos pakkaus on vaurioitunut, ja katso kayttoohje/
Ma ikke bruges, hvis emballagen. Se brugsanvisningen/ Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud ja lugege
kasutusjuhendit/ Nelietot, ja iepakojums ir bojats, un skatiet lietosanas instrukcijas/ Ne uporabite, ¢e je ovojnina
poskodovana, in glejte navodila za uporabo/ Nenaudoti, jei pakuote pazeista, ir zr. naudojimo instrukcijas

Unique device identifier/ Eindeutiger Produktidentifikator/ Identifiant unique du dispositif/ Unique device
identifier/ Jedinecny identifikator prostredku,/ Egyedi eszkszazonosits,/ Unik produkibeteckning,/ Unik
enhetsidentifikasjon/ Yksiléllinen laitetunniste/ Unik udstyrsidentifikation/ Seadme kordumatu identifikaator/
Unikalais ierices identifikators/ Edinstveni identifikator pripomocka/ Unikalusis priemonés identifikatorius

Sterile barrier/ Sterilbarriere/ Barriére stérile/ Barriera sterile/ Sterilni bariéra/ Steril gat/ Steril barriar/ Steril
barriere/ Steriili este/ Steril barriere/ Steriilne barjadr/ Sterila barjera/ Sterilna pregrada/ Sterilus barjeras

Reciprocation rotation/ Reziproke Bewegung/ Rotation alternée/ Rotazione reciprocante/ Reciproéni pohyb
s rotaci/ Reciprok mozgatdsos forgatds/ Oscillerande rérelse/ Resiprok rotasjon/ Edestakainen pyérinta,/
Reciprokerende rotation/ Edasi-tagasi poérlemine/ Reciprokala rotacija/ Reciproéno vrtenje/ Sukimas
pirmyn-aigal

Keep away from sunlight/ Vor Sonneneinstrahlung schitzen/ Tenir & I'abri du soleil/ Tenere lontano dalla luce
solare/ Chranit pred sluneénim zafenim/ Napfényiél tavol tartandé/ Skyddas frén solljus/ Skal ikke utsettes for
sollys/ Sailyta auringonvalolta suojattuna,/ Skal holdes vaek fra sollys/ Hoida paikesevalguse eest/ Neturiet
saules gaisma/ Ne izpostavljajte sonéni svetlobi/ Saugoti nuo saulés sviesos

last revision/letzte Uberarbeitung/ derniére revision/ ultima revisione/ posleni revize/ utolsé médositds/ senaste revision/

siste revisjon/viimeinen tarkistus/ viimane Iébi
11.11.2024

padaja p: zadnja revizija/ paskufiné perzigra:
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