
  
Gebrauchsanweisung  

Kaniedenta Dentalmedizinische Erzeugnissen GmbH & Co. KG – Zum Haberland 36 – 32051 Herford 
www.kaniedenta.de – Tel. 0 52 21 - 34 55 0 – Fax 0 52 21 - 34 55 11 

Stand: 2025-06-18; Version: GBI-DEN-2911-001 
 

Fill-In 
Lichthärtendes, temporäres Füllungsmaterial zum Kavitätenschutz bei Inlay- und Onlay-Technik
Patientenzielgruppe 
Kinder Jugendliche und ältere Patienten 
Vorgesehener Anwender 
Zahnarzt 
Zusammensetzung 
Qualitative und quantitative Angaben: 
1 g enthält 229 mg Siliciumdioxid, 595 mg Urethan 
Methacrylat, 176 mg TEDMA 
Zweckbestimmung des Produkts 
Provisorischer Verschluss von Kavitäten. 
Indikationen 
Für provisorische Füllungen, provisorischen Schutz bei 
Inlay- und Onlay-Techniken geeignet. 
Kontraindikationen 
Bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Acrylate nicht 
verwenden. 
Leistungsmerkmale des Produkts 
Fill-In ist ein provisorisches Verschlussmaterial, welches 
mit Licht aushärtet. 
Spezielle Vorsorgemaßnahmen 
Keine 
Anwendung 
1. Präparieren, Unterfüllung und Abdrucknahme wie 

gewohnt, mit Wasser gründlich spülen und Kavität gut 
trocknen. 

2. Fill-In wird mit einem geeigneten Instrument (flacher 
Plastikspatel, Kugelstopfer etc.) in der Kavität 
platziert. 

3. Mit Hilfe einer Matrize die Oberfläche glätten. 
4. Anschließend wird die provisorische Füllung 

mindestens 20-40 Sekunden mit einer LED-Lampe 
ausgehärtet. Die Aushärtezeit richtet sich nach der 
Schichtdicke der Füllung (z.B. 1 mm = 5 Sek.; 5 mm = 
20 Sek.) Sollte die LED-Lampe nicht nah genug an die 
auszuhärtende Stelle gebracht werden können, muss 
die Aushärtezeit verlängert werden. Lichtgeräte 
sollten Licht mit einer Wellenlänge von 450 nm 
ausstrahlen oder emittieren. Die Intensität der 
Strahlung sollte bei 500 mW pro cm2 liegen. 

5. Überprüfen Sie die Oberfläche. Überschüssiges 
Material kann mit einem Skalpell entfernt werden. Die 
provisorische Füllung wie üblich bearbeiten und 
finieren. 
 
Entfernen der provisorischen Füllung  
Durch Eindrücken eines spitzen Instrumentes (Sonde) 
in die provisorische Füllung, lässt sich diese 
problemlos entfernen. Die Präparation wird dabei nicht 
beschädigt, da Fill-In im ausgehärteten Zustand 
elastisch bleibt. 

 
 

Warnhinweise 
Restrisiken 
Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung 
beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichts-
maßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz 
Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten 
Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige uner-
wünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall 
um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der 
Begleitumstände. 
Nebenwirkungen 
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes 
sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung 
äußerst selten zu erwarten. Sollten Ihnen unerwünschte 
Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - bekannt 
werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter 
möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände 
und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach.  
Risiken bei einer Überdosierung sind nicht bekannt. 
Wechselwirkungen 
Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizin-
produkten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht 
bekannt. 
Lagerung 
Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden. 
Die Lagerung im Kühlschrank ist möglich. Vor Anwendung 
auf Raumtemperatur bringen. Lichtgeschützt lagern! 
Mindesthaltbarkeit 
Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 
Material und Lieferformen 

 Art.-Nr. Artikel 

 2911 
Fill-In Normalpackung, transparent  
Provisorisches Verschlussmaterial 
3 x Einzelspritzen à 4,5 g 

 2915 
Fill-In Normalpackung, dentinfarben 
Provisorisches Verschlussmaterial 3 x 
Einzelspritzen à 4,5 g 

Entsorgung 
Nicht verwendetes Material kann ausgehärtet und dem 
Hausmüll zugeführt werden. Nicht ausgehärtetes Material 
sollte, wie Methacrylat-Abfälle entsorgt werden. 
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen 
schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der 
zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 
Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu 
melden. 

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH 
Schusterring 35, 25355 Barmstedt / Germany 

 22 °C 

0 °C 
Achtung 

H317 kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Made in Germany 


